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(Séance publique)

(2 Lots) 
Passé en application de l’article 16 § 1, article 17 § 1 du règlement du relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (26 Avril 2022).
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Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 2 Lots
	Cahier des Prestations Spéciales


Achat De Matériel Scientifique

Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 2 Lots

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique en vertu des dispositions du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. (26 Avril 2022)

Entre les soussignés :

Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi,
D’une part
Et   la société «       
                     » - ..............

- Monsieur ...................................., ........................ ;

- Agissant en son nom et pour le compte de la société « ....................... »     ;
- Adresse du siège social : ............................................................;
- Adresse du siège élu : ............................................................... ;
- Inscrit au Registre de commerce de ......................  Sous le n° ..............
- Affiliée à la CNSS sous le n° .............................
- Patente sous le n° : ........................................
- Titulaire du Compte ouvert au nom de la Société « ...................................... » à ............ – Agence ................................ Sous le n° .................................................
Désigné (ci-après) par le fournisseur 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

          En application des prescriptions du chapitre IV- Article 17, paragraphe 1 et 3,   Article 20 -I-  et  Article 36 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

           Le présent appel d’offres a pour objet : Achat De Matériel Scientifique Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 2 Lots

ARTICLE 2 : LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE
             Conformément à l’article 5 du CCAG-T, les documents constitutifs du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivants :
· L’acte d’engagement ;

· Le C.P.S ;

· Le bordereau des prix- détail estimatif ; 

· Le C.C.A.G.T.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
ARTICLE 3 : Référence aux TEXTES GENERAUX et SPECIAUX
Le soumissionnaire est soumis aux dispositions des textes généraux ci-après :

1. Le décret nº 2-14-394 du 16 Chaâbane 1437(13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

2. Le règlement du 26 Avril 2022 relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
3. Le Dahir 1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics.

4. Le dahir N° 1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11-11-2003) portant promulgation de la loi N° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

5. Le Dahir n° 1-00-199 du 15 Safar 1421(19 Mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
6. Le décret n°2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat ;

7. Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.
8. Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics 

9. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre ;

10. Le dahir n° 1-85-437 du Rabia II 1406 (20 Décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il a été modifié et complété ;

11. Le décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique ;

12. La circulaire du premier Ministre n° 397 Cab du 05 Décembre 1980 (27 Moharam 1401) relative aux assurances des risques situés au Maroc ;
S’ajoutant à ces documents tous les textes législatifs et règlements rendus applicables à la date de signature du marché.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires entre eux, l’entrepreneur devra se conférer aux plus récents d’entre eux.

Le titulaire devra procurer ces textes s’il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues.
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Le fournisseur, sauf consentement préalable donné par écrit par le maître d’ouvrage, ne communiquera le marché qui résultera du présent appel d’offres, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le maître d’ouvrage ou en son nom et au sujet du marché qui résultera du présent appel d’offres, à aucune personne employée par le fournisseur à l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution.
Tout document autre que le marché qui résultera du présent appel d’offres demeurera la propriété du maître d’ouvrage et tous ses exemplaires seront retournés au maître d’ouvrage, sur sa demande, après exécution des obligations contractuelles. 
ARTICLE 5 : CARACTERE ET NATURE DES PRIX
Les prix du marché qui résultera du présent appel d’offres sont fermes et non révisables. Le fournisseur renonce expressément à toute révision de prix.
 Le marché qui résultera du présent appel d’offres est à prix unitaires. Les sommes dues au titulaire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Ces prix sont établis en dirhams marocains. Ils comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation.
ARTICLE 6 : DEFINITION DES PRIX
Les prix s’entendent Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée  et  Hors Droits de Douane (HTVA  et HDD)  en application des régimes particuliers relatifs à la franchise des droits de douanes et taxes au titre de la convention UNESCO. 
ARTICLE 7 : MODALITES DE LA FRANCHISE HORS DROITS DE DOUANE
Les modalités de la franchise hors droits de douanes se feront selon le circulaire n° 00043 / 311 du 02 janvier 2001 émanant de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects relative aux :-Régimes particuliers. -  Franchise des droits et taxes au titre de la convention UNESCO. A cet effet l’administration fournira une demande d’autorisation d’admission en franchise exceptionnelle de droits et taxes, au titre desdits accords, des objets ou matériels à caractère éducatif, scientifique ou culturelle, destinés à l’enseignement, à la recherche au développement culturel.
Les autorisations de franchise seront signées par la Présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi et remises au fournisseur qui effectuera les démarches nécessaires auprès de l’Administration des douanes.

Les articles pour lesquelles la franchise des droits de douane ou l'exonération de la TVA ne seront pas accordées, l’administration prendra en charge les frais y afférents à condition que les demandes de franchise ou d'exonération  soient présentées dans les délais de livraison.
ARTICLE 8 : MONTANT DU MARCHE
Le marché issu  du présent appel d’offres est un marché à prix unitaires. Les prix du marché qui résultera du présent appel d’offres seront libellés en Dirhams Marocain. Le montant global du marché est arrêté à la somme de….…………………………………….… Dirhams. Ce montant est non révisable et s’entend toutes taxes comprises.
ARTICLE 9 : DELAI d’exEcution
Le délai d’exécution est fixé à : Six (06) mois à compter de la date  prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de livraison du matériel.
ARTICLE 10: pEnalitEs DE RETARD
A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (Un pour mille) du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres éventuellement majorée par les montants correspondants aux travaux supplémentaires ou à l’augmentation dans la masse des travaux. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur. L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obli
gations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à Huit pour cent (8%) du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres éventuellement majorée par les montants correspondants aux travaux supplémentaires ou à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché qui résultera du présent appel d’offres après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par le chapitre VIII du CCAG-Travaux.
ARTICLE 11 : livraison
Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison de ce matériel à La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger.
Avant le commencement de la livraison, le titulaire du marché doit prendre attache avec les responsables de l’Université pour avoir la liste des établissements de livraison et les quantités à livrer. 
Cette livraison sera effectué en présence des représentants des responsables concernées. 
Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables de l’administration, hors les samedis, dimanche, les jours fériés et les congés. Un préavis d’au moins 48 heures doit parvenir à la direction bénéficiaire. 

La livraison sera effectuée par le fournisseur à ses frais et sous sa seule responsabilité, l’enlèvement et le remplacement des fournitures reconnues non conformes incombent également au fournisseur.

Toutes les fournitures non conformes aux spécifications exigées seront purement et simplement refusées, leur remplacement immédiat sera à la charge du fournisseur.
ARTICLE 12 : EXÉCUTION DU MARCHE et Réception dU MATERIEL

1-Réceptions provisoire et définitive :

Le matériel sera réceptionné conformément aux prescriptions du bordereau des prix détail estimatif annexé au marché qui résultera du présent appel d’offres et ce après vérification par les soins de la commission de réception et d’examen de la conformité des articles à livrer.

La réception provisoire ne sera prononcée qu’une fois que tous les articles prévus dans le marché sont livrés aux lieux d’affectation et acceptés par la commission d’examen de la conformité, un procès-verbal sera établi à cette fin. 

La date de la réception provisoire sera prise en compte d’une part, pour l’application éventuelle des pénalités de retard et d’autre part pour la fixation de l’échéance de garantie.

La réception définitive sera prononcée après expiration du délai de garantie. 

2-Réfaction :

Si les articles présentés sont reconnus non conforme, la commission les rejette et le titulaire devra les remplacer immédiatement.
ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT
Le cautionnement provisoire est fixé à : 
Lot 1:   19 000.00 DHS. (Dix-neuf-mille Dirhams)

Lot 2:   5 000.00 DHS. (Cinq Mille Dirhams)

Le montant du cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres. Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la notification de l’approbation du marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat et ce, conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 1 alinéa 4 du CCAGT.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG-T, à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux. 
ARTICLE 14 : MODE DE REGLEMENT

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant ou postal ou bancaire ou au trésor ouvert au nom du fournisseur.

RIB :………………………………….. ; ouvert à la banque ou CCP …………………….. Indiqué à l’acte d’engagement du soumissionnaire.
ARTICLE 15 : ÉLECTION Du DOMICILE du fournisseur
A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au marché qui résultera du présent appel d’offres sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur, sis……………………………………………………………………………………………………………………..……Maroc. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.
ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE- DÉLAI DE GARANTIE
La retenue de garantie est fixée à 7 % du montant initial du marché qui résultera du présent appel d’offres. Cette retenue de garantie pourra être remplacée à la demande du fournisseur par une caution bancaire.
Dans le cas où elle ne pourrait pas être transformée en caution bancaire, elle serait déduite de la facture présentée au paiement.
Elle sera libérée dès la prononciation de la réception définitive.

La durée de garantie du matériel objet du présent appel d’offres est fixée à une année.

Les garanties offertes porteront sur le remplacement des pièces défectueuses et couvriront, outre la fourniture gratuite des pièces de rechange, les frais de main d'œuvre et de déplacement du personnel.

Il est précisé que les garanties consenties s'appliquent à tout défaut et à tout vice de construction non imputable à une fausse manœuvre ou à une faute de conduite et au manque de surveillance et d'entretien du matériel.

Pendant la période de garantie le titulaire assurera gratuitement la maintenance en bon état du matériel livré et exécutera à la demande de l’administration toute réparation, changement de pièces et modification nécessaire. Cette garantie s'étend à toutes les pièces.
ARTICLE 17 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

· La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres sera opérée par les soins du Président de l’Université Abdelmalek Essaadi ou la personne habilité par lui à cet effet ;
· Au cours de l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;

· Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13 ;

· Le paiement prévu au marché qui résultera du présent appel d’offres sera effectué par le Trésorier Payeur auprès de l’Université Abdelmalek Essaâdi, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres ;
· Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché. 

Le titulaire s’acquitte des droits auxquels peuvent donné lieu le timbre et l’enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur.
ARTICLE 18 : FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE :

Conformément aux dispositions de l’article 7 du CCAG-T, l'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché qui résultera du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 19 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du chapitre IX du CCAG-T. Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents. 
ARTICLE 20 : CONDITION DE RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché qui résultera du présent appel d’offres peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 142 du règlement précité et celles prévues à l’article 69 du CCAG-T.

La résiliation ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.
ARTICLE 21 : VALIDITE DU MARCHE
Le marché qui résultera du présent appel d’offres ne sera valable, définitif  qu’après son approbation par Monsieur le Président de l’université Abdelmalek Essaâdi  et son visa par le contrôleur d’Etat.

L’approbation de marché est notifiée aux attributaires dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, le fournisseur est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. 

Les conditions de prorogation de ce délai sont celles de l’article 136 du règlement  précité. 

ARTICLE 22 : ASSURANCES

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 23 : CAS DE FORCE MAJEURE

Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité de remplir ses engagements contractuels, il est tenu d’avertir par écrit le maître d’ouvrage de l’origine et de la fin des cas de force majeure et ce conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T.

Pour appréciation des cas de force majeure, il sera fait application des articles n° : 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations.
ARTICLE 24 : SOUS TRAITANCE

Après la signature du marché issu du présent appel d’offres, le contractant peut en confier l'exécution d'une partie à un tiers, sous réserve de notifier à l’administration la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination et l’adresse des sous-traitants conformément à l’article 141 du règlement précité.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises du contractant prévues à l’article 24 du décret précité

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accusé de réception.

Le contractant demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché découlant du présent appel d’offres et est considéré le seul interlocuteur avec le maître d’ouvrage.
ARTICLE 25 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le montant hors TVA dans les conditions prévues à l’article 16 du code général des impôts.
ARTICLE 26 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux. 
ARTICLE 27 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR, LEURS SOINS ET SECOURS
L’entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements en vigueur régissant notamment celles énumérées au niveau de l’article 23 du CCAG-Travaux. 

L’entrepreneur doit aussi se conformer aux dispositions de l’article 34 du CCAGT en matière de soins et de secours aux ouvriers et employés.
ARTICLE 28 : OCTROI D’AVANCE
Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics, le marché qui résultera du présent appel d’offres donnera lieu à des versements à titre d’avance au titulaire du marché. L’avance s’entend des sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution les prestations objet du marché. Le prestataire ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever des réclamations des sujétions qui peuvent être occasionnées, du retard éventuel de versement de l’avance. 

L’avance ne peut être octroyée que dans le respect des règles relatives à l’exigibilité des dettes de l’Etablissement Public.

 L’avance ne peut être cumulable avec le nantissement du marché qui résultera du présent appel d’offres.

Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres est tenu de constituer, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage. La caution doit être du même montant de l’avance, mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve ou restriction, demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des titulaires des marchés publics, et choisie parmi les établissements agréés à cet effet conformément à la législation en vigueur. Cette caution restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance. L’avance est réglée au prestataire dans les 30 jours après la notification de l’ordre de service de commencement des travaux et après la constitution et l’acceptation de la caution. 

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectue lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché qui résultera du présent appel d’offres.
ARTICLE 29 : DESCRIPTIF TECHNIQUE ET REPARTITION DU MATERIEL
A signaler que les marques ou types sont donnés pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque ou type n’impose pas leur fourniture mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité des matériaux ou de l’appareillage demandé'' 
LOT n°1
Article 1 : Simulateur d’examen gynécologique avancé 

Simulateur avec repères anatomiques permettant la pratique et l’exercice des techniques d’examen

gynécologiques les plus répandues

COMPÉTENCES ACQUISES

• Reconnaissance de l'anatomie périnéale et pelvienne, y compris les repères osseux

• Examen vaginal numérique

• Examen bi-manuel

• Procédure de frottis cervical (y compris l'utilisation d'un spéculum)

• Examen rectal numérique

Les cuisses partielles facilitent l'orientation anatomique Périnée et lèvres souples et solides La paroi abdominale

avec une couche de graisse rend la palpation plus réaliste

Les lèvres peuvent être séparées de manière réaliste Chaque utérus est présenté à l'angle anatomique correct

La paroi abdominale peut être retirée rapidement et facilement Les modules peuvent être changés rapidement

et facilement

La surface de la peau est lavable à l'eau et au savon sans latex

Anatomie : Abdomen, bassin et organes génitaux Vagin, col de l'utérus, anus et intestin inférieur

Modules utérins interchangeables avec différentes complications

Modules : Normal - Col de l'utérus nullipare -Grand Fibroïde - Col de l'ectropion nullipare Petit Fibroïde - Col de

Polype Nullipare Kyste ovarien - col de l'utérus multipare Retroverted - Col de l'utérus multipare- Enceinte de 10

à 12 semaines Enceinte de 14 à 16 semaines - Insertion abdominale

Torse inferieur – base – 2tubes gel

Malette de protection 

- Garantie main d'oeuvre et pieces rechange de 2ans"
Article 2 : Simulateur drainage et ponction pleurale avec échoguidage

Doté de modules interchangeables, ce produit permet d'effectuer diverses techniques d'insertion de drain

thoracique, y compris des techniques guidées par ultrasons.

Décompression à l'aiguille d'un pneumothorax sous tension

Insertion de drain thoracique échoguidée de type Seldinger, y compris l'insertion de l'aiguille sous vision directe

et la reconnaissance ultrasonique des structures thoraciques

Insertion d'un drain thoracique ouvert ou coupé : reconnaissance de la position correcte, incision chirurgicale,

dissection émoussée à travers la paroi thoracique, perforation de la plèvre et balayage des doigts

Suture du tube à la paroi thoracique

Caractéristiques

Représentation du thorax d'un homme adulte avec les bras levés. Convient aux positions couchée, assise ou

penchée vers l'avant

Repères de l'articulation manubriosternale, des clavicules, des côtes, du grand pectoral et du latissimus dorsi

Drain thoracique bilatéral et coussinets de décompression à l'aiguille

Anatomie interne par ultrasons avec structures diaphragmatiques et poumon collapsé

Les réservoirs peuvent être remplis de liquide ou de sang factice pour représenter un épanchement pleural

Livré avec 14 pads (4 standards et 6 échogènes) et 8 pads de decompression de pneumothorax

Garantie un an pièces et main d’œuvre.

Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur."
Article 3 : Simulateur adulte pour examen rectal avancé

Ce modèle de toucher rectal doit être conçu pour la formation de la différenciation des maladies rectales par

palpation et toucher rectal

Caractéristiques :

- Minimum 4 unités du rectum interchangeables (1 normal, 2 cancers du rectum, 1 rectum avec polypes).

- L’étudiant peut également palper la prostate normale ou l’endocol.

- Rectum palpable jusqu’à sept centimètres de profondeur.

- Haute fidélité de la résistance du sphincter 

- Support pour stabiliser le mannequin  

- Lubrifiants et accessoires necessaires"
Article 4 : Simulateur de gestion des voies respiratoires difficiles pour la bronchoscopie
Simulateur permettant la réalisation de formations réalistes en insertion et gestion d’un fibroscope dans la

trachée et bronches.

La trachée et les bronches anatomiquement correctes doivent fournir une vue réaliste à travers le fibroscope,

permettant la reconnaissance des bifurcations.

Possibilité d’insérer une sonde d’intubation montée sur le fibroscope dans la trachée.

Fonctionnalités :

Trachée et bronches anatomiquement correctes doivent comprendre la bifurcation de la trachée pour les

bronches segmentaires.

Compétences de Formation :

- Insertion et gestion d'un fibroscope

- Reconnaissance des bifurcations par un fibroscope

- Techniques d'ouverture des voies respiratoires (inclinaison de la tête, poussée de la mâchoire)

- ""Position de reniflement""

Accès et visibilités réalistes aux différentes bifurcations :

- Bifurcation trachéale

- Bifurcation pour la bronche du lobe gauche

- Bifurcation pour le lobe supérieur gauche

- Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe supérieur gauche

- Bifurcation des bronches segmentaires dans la lingula

- Bifurcation pour le lobe inférieur gauche

- Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe inférieur gauche

- Bifurcation entre la bronche du lobe supérieur droit et la bronche du lobe moyen

- Bifurcation pour un lobe supérieur léger

- Bifurcation entre la bronche du lobe moyen droit et la bronche du lobe inférieur

- Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe moyen droit

- Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe inférieur droit

Dimensions : 40-45 x 20-24 x 25-28cm.

Mannequin doit être livré avec :

-5 incisives supérieures, 3 lubrifiants, 1masque de face de rechange, 2 seringues, 1 sac de transport, 1 manuel

d’instruction.

-Installation et formation sur site

-Garantie: 2ans main d'ouvre et pièces de rechange"

Article 5 : Simulateur torse d’aspiration des voies aériennes
Simulateur torse d’aspiration des voies aériennes, disposant d’une représentation des organes respiratoires humains, et conçu pour une aspiration temporaire des voies aériennes et une pratique d'insertion du cathéter.

Doit être efficace pour la formation à l'aspiration des voies respiratoires pour les patients étouffants.

Doit être lavable et facilement démontable pour le nettoyage.

Description :

Anatomie réaliste comprend la bouche, la langue, pharynx oral et nasal, épiglotte, la trachée et l’œsophage.

Les voies de cathétérisation comprennent les voies orale, nasale ou par l’orifice de trachéotomie.

Organes de la vie comme facilitent l’apprentissage longueur d’insertion d'un catheter.

La fenêtre latérale permettant le passage du cathéter à observer.

Le sputum simulé de manière réaliste est collant à la bouche

Compétences :

Aspiration orale

Aspiration nasale

Aspiration endotrachéale

Composition du produit :

1 Modèle tête et cou avec anatomie des voies respiratoires

1 Lubrifiant

2 Cathéters

1 Bouteille d'expectorations simulées

1 Plateau en métal

1 Seringue

1 Manuel d’utilisation

1 Sac de rangement

Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.

Garantie un an pièces et main d’œuvre.

Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur."
Article 6 : Simulateur échographique de l’examen échographie des urgences FAST 

Simulateur torse échographique abdominal Fast/aigu, doit fournir une formation simulée dans FAST (focused évaluation de l'échographie pour la traumatologie), une échographie devant permettre à identifier la présence de liquide intra-péritonéale ou péricardique chez les patients traumatiques, ce qui permet de détecter la cause possible de chocs tels que hémothorax, hémorragie intra-péritonéale ou tamponade cardiaque.

Procédures FAST :

1. Hémorragie interne au niveau des régions périhépatiques, périspléniques, pelviennes et péricardiques 

2. Échographie pour les patients aigus:

Hémorragie interne au niveau des cavités péricardiques et bilatérales ainsi que hémorragie intra-abdominale autour du foie, de la rate et de la vessie. Les pathologies comprennent la cholécystite, un anévrisme de l'aorte et une lésion du côlon.

Compétences :

Hémorragie Interne périhépatique, périsplénique, bassin et péricarde.

Hémorragie interne au niveau du péricarde, des chambres bilatéraux ainsi qu’une hémorragie intra-abdominale à travers le foie, la rate et la vessie.

Pathologies dont cholécystite, anévrisme de l’aorte, une lésion sur le côlon

Images échographiques pouvant être vues :

Tamponnade cardiaque

Hémorragie abdominale supérieure droite

Hémorragie abdominale supérieure gauche

Hémorragie pelvienne

Saignements pleural

Saignements péri-hépatique

Anévrisme de l’aorte abdominal

Matériaux :

Les tissus mous et les organes de base: résine uréthane

Os synthétiques: résine époxy de base

Composition du simulateur :

1 torse

1 caisse de transport

Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.

Garantie un an pièces et main d’œuvre.

Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur."

Article 7 : Torse d’examen abdominal échographique de haute-fidélité avec pathologies
Simulateur ultrasons de haute-fidélité permettant une formation efficace de la technique d’échographie abdominale dont les pathologies.

Les lésions simulées incluses doivent fournir de vastes possibilités d’étude.

Outil inanimé pour la formation d'un débutant à la démonstration par un expert.

Tout appareil à ultrasons avec une sonde convexe peut être utilisé sur ce simulateur.

Compétences :

Doit offrir des coupes transversales et anatomie échographique.

Démonstration échographique de chaque organe individuel.

・ Anatomie hépatobiliaire, pancréatique et autre anatomie abdominale détaillée répondant aux exigences excellentes de formation.

Huit segments hépatiques de Couinaud doivent être localisés.

・ Diverses lésions simulées, y compris calculs biliaires et kystes, tumeurs solides (hypoéchogènes, hyperéchogène et aspect cible) dans le foie, le pancréas, la rate et les reins.

・Tailles réelles d’organes, de structures et de lésions anormales.

・ Matériaux fantômes durables.

Pathologies incluses :

Lésions hépatiques (kystique et solide).

Vésicule biliaire et voies biliaires.

Tumeurs du pancréas.

Lésions spléniques, les deux lésions des reins et, à gauche, tumeur surrénalienne.

Caractéristiques :

Le foie (anatomie segmentaire, portail et hépatique systèmes veineux, ligament rond et du ligament veineux).

Les voies biliaires (vésicule biliaire, canal cystique, intra-hépatiques et extra-hépatiques).

Pancréas (canal pancréatique).

Rate.

Reins.

Structures vasculaires détaillées (aorte, veine cave, artère coeliaque avec ses branches, veine porte avec ses branches, vaisseaux mésentériques supérieurs, artères rénales…)

Simulateur livré avec un support de positionnement et une mallette de transport.

Dimensions approximatives : Hauteur 16-20 cm / Largeur 22-26 cm / Profondeur 26-30 cm.

Poids approximatif : 10-12 Kg.

Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.

Garantie un an pièces et main d’œuvre.

Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. "

Article 8 : Torse d’examen échographique abdominal de haute-fidélité
Simulateur ultrasons de haute-fidélité permettant une formation efficace de la technique d’échographie abdominale.

Outil inanimé pour la formation d'un débutant à la démonstration par d’un expert.

Tout appareil à ultrasons avec une sonde convexe peut être utilisé sur ce simulateur.

Caractéristiques :

Hépatobiliaire, pancréatique et autres anatomies abdominales détaillés.

Huit segments hépatiques de Couinaud peuvent être localisés.

Le foie (anatomie segmentaire, portail et hépatique systèmes veineux, ligament rond et du ligament veineux)

Les voies biliaires (vésicule biliaire, canal cystique, intra-hépatiques et extra-hépatiques)

Pancréas (canal pancréatique), Rate et Reins.

Structures vasculaires détaillées (aorte, veine cave, artère coeliaque avec ses branches, veine porte avec ses branches, vaisseaux mésentériques supérieurs, artères rénales…)

Compétences :

Principes de base de l’échographie abdominale: Coupes transversales et anatomie sonographique, Démonstration échographique de chaque organe, Localisation des segments hépatiques de Couinaud.

Simulateur livré avec un support de positionnement et une mallette de transport.

Dimensions approximatives : 20-30 x15-20x24-30cm.

Poids approximatif : 10kg-12 kg.

Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.

Garantie un an pièces et main d’œuvre.

Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur."
Article 9 : Kit de simulation de suture
kit qui offre des sutures pratiques à tous les niveaux.

-Convient aux étudiants qui doivent apprendre ou aux professionnels de la santé qui veulent perfectionner les

différents types et techniques de sutures et autres compétences nécessaires à la fermeture des plaies.

-L'instructeur ou l'étudiant aura la capacité de faire des incisions et de déterminer la profondeur de la suture et

la technique à utilise, pratiquer et mettre les noeuds, l'agrafage et le placement des agrafes, l'utilisation de la

colle chirurgicale, la suture des tissus profonds (placement et fermeture) et la suture du tissu sous-cutané

(placement et fermeture).

-Dispose d'épiderme, de derme, de fascia, de graisse et de couches musculaires.

- La peau permettra le placement et la fermeture de sutures superficielles.

- Doit comprendre : un tampon de suture, un plateau pour maintenir le coussin, un étui de transport durable, un

porte-aiguille, des ciseaux de suture, une pince à papier, un scalpel, une suture en nylon et un petit étui pour

tenir les instruments.

-Livré avec

-40 pads de suture de rechange

-Manuel de formation

- La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines 
Article 10 : Simulateur de trachéotomie, aspiration et sonde nasogastrique
Simulateur torse qui peut être utilisé pour l'insertion de tube d'aspiration dans la cavité nasale, orale et trachéale.

et aussi pour la pratique de la pose de sonde naso-gastrique et la gastrotomie.

Compétences

Pratiquer l’insertion de cathéter d’aspiration dans la cavité nasale, la cavité buccale et le site de trachéotomie.

Pratiquer les procédures d’aspiration appliquées lors des soins infirmiers

Pose de sonde naso-gastrique

Caractéristiques

La canule d’intubation et le cathéter peuvent être insérés dans les cavités nasales et buccales, la position du tube inséré peut être confirmée en ouvrant un côté du visage.

La canule d’aspiration peut être insérée et l’aspiration bronchiale peut être pratiquée.

L’expectoration simulée est placée dans la cavité nasale, la cavité buccale et la trachée.

L’insertion d’un tube jusque dans l’estomac peut être pratiquée.

Des bulles d’air audibles et les aspirations gastriques confirment l’insertion du tube naso-gastrique.

Cette technique peut être pratiquée avec des nutriments réels équivalents aux soins administrés à des patients.

Livré avec : 

1 base

1 coté du visage

Buste pour pratique de la pose de sonde naso-gastrique

Les bronches

Les clamps pour les bronches

1 support

1 expectoration simulée

1 trachée

1 sac de transport
LOT n°2
Article 1 : Mannequin d’accouchement avec nourrisson et système de contrôle  

Un mannequin d’haute-fidélité pour accouchement, sans fil et sans connectivité externe avec une tablette de contrôle et un moniteur patient pour le contrôle de l’accouchement et la délivrance du nouveau née qui doit être motorisé et contrôlable à distance 

Caractéristiques minimales 

Simulateur patient corps entier 

Tablette de contrôle

Connectivité sans fil 

Intubation nasale/orale

Élévation visible de la poitrine avec ventilation du masque à valve du sac

Prend en charge plusieurs positions d'accouchement

Canal de naissance réaliste avec dilatation du col de l'utérus et repères pelviens palpables

Système d'accouchement automatique : mouvements cardinaux, vertex, siège, dystocie, instrument assisté

Bébé articulant avec sutures palpables et fontanelle

Rétroaction RCP en temps réel - La ventilation et les compressions thoraciques doivent être mesurées et enregistrées

Bras d'entraînement IV pour l'entraînement bolus/perfusion

Pouls carotidien, brachial et radial (ampoule à presser)

Manœuvres Léopold

Fréquence cardiaque fœtale programmable

Placenta avec fragments amovibles et cordon ombilical

Utérus post-partum avec col perméable et utérus ajustable tonalité (ampoule à presser)

Hémorragie post-partum avec réservoir de 1 litre

Deux vulves pour les formateurs de suture post-partum

Apprentissage par simulation de travail et d'accouchement

Guide de l'animateur 

Le mannequin doit être livré avec un mannequin nouveau-né

Le nouveau-né doit avoir une articulation articulée

Connectivité sans fil 

Comprimé 

Intubation nasale/orale

Intubation nasogastrique

Cyanose centrale et périphérique programmable RCP Rétroaction en temps réel - Ventilation et compressions thoraciques sont mesurés et enregistrés

Élévation visible de la poitrine avec ventilation du masque à valve du sac

Bras d'entraînement IV, impulsions palpables en perfusion interosseuse (ampoule à presser)

Cordon ombilical cathétérisable avec pouls palpable

Le système de contrôle doit permettre 

Programmer plus de 35 paramètres de signes vitaux, y compris HR, ECG, RR, BP, O2sat, EtCO2, pouls, etc.

Liaison sans fil moniteur patient virtuel

Bibliothèque ECG complète

Surveillance de l'efficacité de la RCP en temps réel et entraîneur intelligent

Contrôles de la délivrance du nouveau née automatique : pause, reprise, vitesse de descente, réinitialisation

Contrôles de la dystocie des épaules

Contrôles du moniteur fœtal

Base de fréquence cardiaque fœtale, variabilité et accélération/décélération

Fréquence, durée, intensité et ton de repos des contractions

Couplage, variabilité, changements spontanés

Modélisation de la détresse respiratoire néonatale

Le moniteur patient doit contenir au minimum 

Interface à écran tactile

La disposition personnalisable peut imiter les moniteurs patient standard

Alarmes haute/basse personnalisables

Affiche les paramètres numériques et les formes d'onde, y compris HR, ECG, RR, BP, O2sat, EtCO2

Bande FHR et TOCO

Tonalités cardiaques EFM et FSE

Historique des traces et capacité d'impression

livré avec une table chauffante pour nouveau né

La table chauffante doit etre montée sur un berceau de soins. Elle permet un accès aisé au nouveau-né, facilitant les soins, et assure un réchauffement rapide et sécurisé de l’enfant.

Régulation thermique : Mode Air : de 20°C à 39°C (avec accès sécurisé en-dessous de 28°C et au-delà de 37°C). La rampe propose un véritable mode air à l’identique des incubateurs fermés : des capteurs de température prennent en considération les variations de l’environnement pour asservir automatiquement la puissance du chauffage et indiquer la température (en °C) au niveau de l’enfant. Mode Cutané : de 35°C à 38°C (avec accès sécurisé au-delà de 37°C). Mode Tendresse : Mode adapté aux séances de peau-à-peau Mode Arrêt chauffage : Arrêt du chauffage avec maintien du monitorage de la température cutanée de l’enfant

Chauffage radiant

Montée rapide en température (10min)

Mesure de la température

Analyseur d’O2 intégré

Minuterie APGAR

Alarmes sonores et visuelles

Boîtier de commande avec écran LCD à hauteur des yeux permettant une bonne visibilité des données et alarmes. Possibilité de visualiser les informations sous forme de courbes en temps réel (monitorage).

Plan de couchage : Celui-ci est entouré de protections hautes et transparentes formant une véritable ceinture de sécurité autour de l’enfant. Matelas mémoire de forme

Proclive importante et continue (0/+15°) Tiroir cassette radio disponible sous le plan de couchage pour réaliser des radiographies sans déplacer l’enfant. Capot pivotant à 90° à droite et à gauche pour faciliter la prise de radios. Ecrans de protection rabattables pour un accès facilité à l’enfant. Ces écrans sont facilement amovibles pour permettre leur nettoyage par trempage. 4 passe-tuyaux et 4 orifices pour passage de drains en point bas

Eclairage d’ambiance LED intégré au capot

Coffre de rangement

Le mannequin doit etre livré avec : 

Un nouveau-né

Une rampe chauffante

Une tablette de contrôle 

Un écran moniteur tactile 

Un nourrisson

Des cordons ombilicaux

Des cols de dilatation

Des clamps ombilicaux

Des vulves pour sutures post-partum

Talc

Un sac de transport

-Installation sur site

- Formation sur site faite directement par la personne certifiée par le fabricant sur 2à 3jours choisis par l'équipe

pédagogique du centre de simulation de Tanger

- Maintenance préventive incluse.

- Services et mains d’œuvres gratuits tout au long de l’utilisation du simulateur.

-5 ans de garantie du matériel.

-La garantie doit inclure la main d’œuvre et pièces de rechanges"
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